KOMPATIBLE REINIGUNGS-UND DESINFEKTIONSMITTEL ERGANZUNG CleanSpace

RESPIRATORS

CLEANSPACE PRO | CLEANSPACE ULTRA Free the way you breathe

Diese Erganzung dient zur Uberpriifung von Wasch- und Desinfektionsprozessen auf Materialvertraglichkeit mit Komponenten von CleanSpace Atemschutzgeréaten.

Wenn biologische Verunreinigungen ein Risiko darstellen, ist die Reinigung und Desinfektion eines CleanSpace Atemschutzgeréts ratsam. Um die Wirksamkeit der mikrobiologischen
Entfernung festzustellen, empfiehlt CleanSpace sich an die Regulierungsbehdrde oder die Standards in lhrer Region zu wenden. CleanSpace hat die Wirksamkeit von Mitteln im
Hinblick auf die Inaktivierung von Viren auf den Geraten nicht speziell bewertet.

Erwagen Sie, die Komponenten grindlich abzuspulen und zu trocknen, um Rickstédnde zu vermeiden, die nach der Verwendung einer Behandlung mit nicht neutralen Reinigungs-
oder Desinfektionsmitteln (einschlieZlich Alkohol) zu Reizungen beim Trager fihren kénnen.

CleanSpace Filtermedien durfen nicht gereinigt oder desinfiziert werden. Wenn im Gesundheitswesen kein Filterwechsel erforderlich ist, wird empfohlen, den Filter an Ort und Stelle
zu belassen. Die d&uRRere harte Oberflache des Filters kann mit einem sauberen, feuchten, mit einer vertraglichen Lésung getrankten Tuch oder Wischtuch abgewischt werden.

Eine Reinigung mit Lésungsmitteln wird nicht empfohlen. Losungsmittel kénnen zu Schaden an Kunststoffteilen wie Rissbildung, Beschlagen, Ausbleichen und verminderter Festigkeit
fuhren. Wenn das Gerat Loésungsmitteln ausgesetzt ist, spiilen Sie es grindlich ab und Gberprifen Sie die Teile auf Risse oder Beschlagen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das
CleanSpace-Team:

Es wird nicht empfohlen, Klarspiler oder Trockenmittel als Zusatz zum Reinigungszyklus zu verwenden. Die Verwendung einer Trocknungshilfe kann das Polycarbonat des
Maskenventilsatzes verfarben oder beschadigen.

Die langere Verwendung von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln kdnnte méglicherweise die Nutzungsdauer der Produkte verkirzen. Es ist unbedingt erforderlich, dass Benutzer*innen
vor jedem Gebrauch eine Sichtpriifung durchfiihren, um sicherzustellen, dass die Ausrustung frei von Schaden ist. Wenn eine sichtbare Beschadigung erkennbar ist (Risse, Haarrisse,
usw.) sollte die Komponente entsorgt und ersetzt werden. Eine leichte Verfarbung der Silikonkomponenten kann auftreten und ist akzeptabel.

Bauen Sie die Maske (einschlielich der Ventilbaugruppe) vor der Verwendung gemaf der Benutzeranleitung wieder zusammen.
Lagern Sie die Komponenten der CleanSpace-Atemschutzmasken in einer trockenen, staubfreien Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung.

CleanSpace kann nicht garantieren, dass Abweichungen von den in dieser Erganzung aufgefuhrten Verfahren und deren Auswirkungen auf die Leistung oder Sicherheit des Products
akzeptabel sind.

Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungs-, Desinfektions- oder Sterilisationsmitteln stets die Benutzeranweisungen des Herstellers. Im Konfliktfall geht diese Erganzung vor.
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KOMPATIBLE Q e ﬁ p 4 a
REINIGUNGSMITTEL sy |8 ‘," A
ASP ENZOL v v v v v v v v v v
Borer deconex 41 STS ALKA v v v v v v v v v v
Diversey Oxivir Five 16 Concentrate v v v v v v v v v v
Ecolab Neutral Disinfectant Cleaner v v v v v v v v v v
Getinge Neutrawash v v v v v v v v v v
Proctor and Gamble Dawn v v v v v v v v v v
STERIS Prolystica® 2X Concentrate v v v v v v v v v v
Alkaline Reinigungsmittel
STERIS Prolystica HP Enzymatic v v v v v v v v v v
Manual Cleaner
STERIS Prolystica® Ultra v v v v v v v v v v
Concentrate HP Neutral
Reinigungsmittel

Anmerkung 1. Nur externes Filtergehduse. Filtermedien dlrfen nicht gereinigt werden.
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KOMPATIBLE 7
L [T S aaL e -
DESINFEKTIONSMITTEL - '
Ethanol (ausgenommen Klarspuler) v v v v v v v v v v
Glutaraldehyde v v v v v v v v v v
Wasserstoffperoxid < 100% v v v v v v v v v v
Isopropyl Alkohol v v v v v v v v v v
Klarspuler oder Trockenmittel X X X X X X X X X X
Natriumhypochlorit (Bleichmittel)
<1% Konzentration v v v v v v v v v v
Natriumhypochlorit (Bleichmittel) % % v v v v % v v v
1-10 % Konzentration
Quartaren Ammonium 2 v v v v v v v v v v

Anmerkung 1. Nur externes Filtergehduse. Filtermedien dirfen nicht gereinigt werden.

Anmerkung 2. Um Hautirritationen zu vermeiden, nach dem Auftragen ausspiilen.
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Anmerkung 1. Nur externes Filtergehduse. Filtermedien dirfen nicht gereinigt werden.
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KOMPATIBLE MARKEN - @ ) | 4| Dg D a
Actisan-5 L v v v v v v v v v v
APESIN AP3 v v v v v v v v
AzoMax Reinigungstiicher
CaviWipes™ 46781-8 v v v v v v v v v
_ CaviWipes™ Bleichmittel - 46781-14 v v v v v v v v v
disinfizierende Reinigungsticher
CaviWipes1™ 46781-13 v v v v v v v v v
CleanCide Reinigungstticher 34810-36 v v v v v v v v v
clinell® UNIVERSAL- v v v v v v v v v
Reinigungsticher
Clorox® disinfizierende 6761931 | v/ v v v v v v v v
Reinigungstiicher
Clorox Healthcare® Bleichmittel
Keimtétende Reinigungstiicher 67619-12 v v v v v v v v v @
Clorox Healthcare® ®
Wasserstoffperoxid Cleaner 67619-25 v v v v v v v v v 3
Disinfektionsmittel =
Dismozon® v v v v v v v v v v g
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KOMPATIBLE MARKEN ‘
‘ B | et |40 b |
(Fortsetzung) £ p
Dispatch® De_sinfektiohst[]gher fUr 56392-8 v v v v v v v v v
Krankenhausreiniger mit Bleichmittel
Ecolab Klerwipe™ Sporicidal
geringe Ruckstande (Peroxid) v v v v v v v v v v
Ecolab KIermdeé“"hE[r)onudal Aktives 1677-254 v v v v v v v v v v
Ecolab Klercide™ 70/30 (IPA) 1677-249 v v v v v v v v v v
(Isopropyl Alkohol)
Ecolab Incidin™ Plus v v v v v v v v v v
germex™B-12 v v v v v v v v v v
Alkoholfreie Reinigungstticher v v v v v v v v v
(z.B Benzalkoniumchlorid)
OPTIM 1 [asseal IRVE v v v v v v v v
Oxivir® Tb Reinigungstucher 70627-56 v v v v v v v v v
Sani-Cloth® AF3 Keimtdtende
wegwerfbare Reinigungstiicher 9480-9 = x v v v v v v v
Super Sani-Cloth® Keimtotende =
wegwerfbare Reinigungstiicher 9480-4 % x v v v v v v v §
Sani-Cloth® Bleichmittel g
Keimtotende wegwerfbare 9480-8 v v v v v v v v v v m
Reinigungstiicher S
- T —— - N
Sani-HyPerCide™ Keimtotende 948016 v v v v v v v v v E-EE‘E &
wegwerfbare Reinigungstiicher ro
CleanSpace —
Anmerkung 1. Nur externes Filtergehause. Filtermedien durfen nicht gereinigt werden. : Fé v
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KOMPATIBLE MARKEN e e ﬁ 7 : a
(Fortsetzung) ey |4 &9 %
Tristel Duo Reinigungsticher v v v v v v v v v
Tristel Trio 50 Reinigungstticher v v v v v v v v v
Tuffie 5 Universal Reinigungstiicher v v v v v v v v v v
V-Wipes (Whitely Medical) v v v v v v v v
Anmerkung 1. Nur externes Filtergehduse. Filtermedien durfen nicht gereinigt werden.
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