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ÜBERBLICK ÜBER DIE INSIGHTS-BERICHTE 

Für CleanSpace CST ULTRA Power Units, die mit der CleanSpace SMART App synchronisiert wurden, stehen Insight 
Reports zur Verfügung. Durch die Synchronisierung können die anonymisierten Daten in die CleanSpace-Cloud 
übertragen werden. Anschließend wird ein Insight-Bericht für einen Zeitraum von 7 oder 14 Tagen erstellt, 
beginnend an dem angegebenen Startdatum des Berichts. Wenn ein Bericht angefordert wird, wird dieser 
innerhalb von zwei Werktagen über einen sicheren Link zu Ihrer E-Mail bereitgestellt. 

Bevor Sie einen Insights-Bericht anfordern, stellen Sie bitte sicher, dass Sie zunächst die Sitzungsdaten für jede 
Ihrer CST ULTRA-Einheiten synchronisieren (siehe Schritte unten). 

 

 

SYNCHRONISIEREN SIE SITZUNGSDATEN 

SCHRITT 1 – CLEANSPACE SMART APP HERUNTERLADEN UND ÖFFNEN 

 Erhältlich im App Store (iOS) und bei Google Play (Android).  

Entwickelt für mobile Geräte – Apple iPhone und iPad, Android-Telefone und -
Tablets 

• Suchen Sie im App Store / Google Play nach ‘CleanSpace Smart’ oder 
scannen Sie den QR-Code 

• Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung Ihres Mobilgerätes 
angeschaltet ist 

• Nur Android – bestätigen Sie, dass Location Services in den Einstellungen des 
Mobilgeräts aktiviert ist 

SCHRITT 2 – POWER UNIT KOPPELN 

 1. Stellen Sie die CST-Power Unit auf den Standby-Modus ein 
• Drücken Sie einmal die ON-Taste, um Ihr CST Power Unit in den 

STANDBY-Modus zu versetzen. 

2. Öffnen Sie die CleanSpace SMART App 
• Die App wird auf die Startseite auftauchen. 

3. Power Unit koppeln 
• Wählen Sie auf der Startseite ‘Pair Power Unit’. 
• Alle CST Power Units in Bluetooth-Reichweite (im STANDBY- oder ON-

Modus) werden angezeigt. 
• Wählen Sie Ihr CST Power Unit aus. 
• Die Seriennummer der Power Unit wird zur Identifizierung angezeigt. 

4. Bestätigen Sie die Kopplung 
• Bei erfolgreicher Kopplung piept die gekoppelte CST Power Unit 

zweimal. 
• Der Startbildschirm wird automatisch angezeigt. 
• Drücken Sie unten auf der Seite auf das Symbol ‘Meine Einheit suchen’. 

Zur Identifizierung piept die gekoppelte Power-Einheit zweimal. 
 

 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
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SCHRITT 3 -  FIRMWARE-VERSION ÜBERPRÜFEN 

 Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen. Weitere 
Hinweise finden Sie im CST Atemschutzgeräte Firmware Update. 

 
1. Wählen Sie das Einstellungssymbol unten rechts auf dem Bildschirm aus. 

2. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „App-Version und 
Firmware-Update “. 

 
 
Wenn Sie die Meldung “Power Unit Firmware ist auf 
dem neuesten Stand!” sehen, sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich. 

 

 

SCHRITT 4 – DATEN SYNCHRONISIEREN 

 
 
 

So synchronisieren Sie Daten für Insights Berichte: 

 
Stellen Sie sicher, dass das Handy mit dem Internet verbunden ist, um die 
Datenübertragung zu ermöglichen. 
 
Öffnen Sie die Einstellungsseite und wählen Sie ‘Sitzungsdaten 
synchronisieren’. 

 
Es wird eine Bestätigungsmeldung mit dem Inhalt ‘Hochladen der Sitzungsdaten 
erfolgreich’ angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Fragen haben oder einen Insights-Bericht anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren CleanSpace-
Ansprechpartner oder kontaktieren Sie sales@cleanspacetechnology.com. 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
http://www.cleanspacetechnology.com/
https://cleanspacetechnology.com/documents/product-resources/CleanSpace-CST-Updating-Firmware-Supplement-DE.pdf

