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UNDUH 
 Tersedia di App Store (iOS) dan Google Play (Android). 

Dirancang untuk perangkat seluler – Apple iPhone & iPad, Ponsel & Tablet Android. 
• Di App Store/Google Play cari 'CleanSpace Smart' atau pindai kode QR. 
• Pastikan Bluetooth dipilih AKTIF di pengaturan perangkat seluler. 
• Hanya untuk Android -  pastikan Layanan Lokasi dipilih AKTIF di pengaturan perangkat seluler. 

PASANGKAN 

Alihkan Unit Daya CST ULTRA ke Mode STANDBY 

• Tekan tombol ON sekali untuk mengalihkan Unit Daya ke mode STANDBY. 

Pada perangkat seluler Anda, buka Aplikasi CleanSpace SMART 

• Terima Syarat dan Ketentuan. 

• Aplikasi akan meminta Anda untuk mengaktifkan autosinkronisasi. Autosinkronisasi mengunggah data sesi secara otomatis setiap 
kali unit Anda dipasangkan, dan inilah yang mendukung Pelaporan Insights. Pelaporan Insights hanya tersedia untuk respirator 
CST ULTRA. 

• Pengguna CST ULTRA: pilih 'Setuju'. Autosinkronisasi harus tetap diaktifkan - jika dinonaktifkan, data sesi tidak akan tertangkap 
dan laporan Insights Anda akan tidak lengkap. 

• Pengguna CST PRO: Pelaporan Insights tidak berlaku untuk respirator Anda, sehingga autosinkronisasi tidak diperlukan. Pilih 
'Tidak saat ini' untuk melewati. Aplikasi akan menanyakan lagi saat Anda memasangkan berikutnya; jika Anda lebih suka tidak 
diperingatkan lagi, pilih 'Setuju' dan kemudian matikan autosinkronisasi di bawah Pengaturan. 

• Untuk informasi lebih lanjut tentang Insights kunjungi: www.cleanspacetechnology.com/insights-report/ 

• Lalu Aplikasi akan menampilkan Halaman Utama. 

Pasangkan Unit Daya 
• Pada halaman utama, pilih 'Pasangkan Unit Daya'. 
• Semua Unit Daya CST dalam jangkauan Bluetooth (dalam mode STANDBY atau ON) akan ditampilkan. 
• Nomor seri Unit Daya akan ditampilkan untuk identifikasi 
• Temukan dan pilih Unit Daya CST Anda. 

Konfirmasi Pemasangan 
• Ketika pemasangan berhasil, Unit Daya yang dipasangkan akan berbunyi dua kali. 
• Layar utama akan muncul kembali. 
• Data Sesi akan tersinkronisasi secara otomatis. 
• Tekan ikon 'Temukan Unit Saya' di bagian bawah halaman - Unit Daya yang dipasangkan akan berbunyi dua kali untuk identifikasi. 
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Status Koneksi: 
Tersambung 
Nomor seri respirator dan versi firmware Unit Daya ditampilkan. 
Konfirmasi firmware respirator terkini pada halaman Pengaturan. 
 
Pengisian Baterai: 
BAIK menunjukkan bahwa baterai memiliki daya yang cukup untuk memulai sesi kerja. 
 
ISI ULANG (muncul dengan lingkaran merah) menunjukkan bahwa sebelum memulai sesi kerja, 
baterai harus diisi ulang. Mengabaikan prompt isi ulang dapat menyebabkan alarm baterai lemah 
berbunyi sebelum sesi kerja selesai. 
 
Sisa Filter Partikel:  
Menampilkan persentase kapasitas filter yang tersisa. Alarm filter akan berbunyi saat kapasitas 
filter tersisa sekitar 20%. 
 
Perkiraan Perlindungan: 
Respirator menjalankan perhitungan Perkiraan Perlindungan setiap menit. Hasil ditampilkan 
sebagai Sangat Baik, Baik, atau Cukup. Lihat CleanSpace Estimated Protection Explainer untuk 
informasi lebih lanjut. 
 
 
 
Status Alarm: 
Alarm akan ditampilkan untuk kondisi berikut: 

• Filter Hilang 
• Baterai Lemah 
• Masa Pakai Layanan Filter Berakhir  (untuk Filter Partikel dan Kombinasi) 
 

FILTER – PARTIKEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filter Partikel 
Ditampilkan untuk semua filter partikel - Kode Produk, Jenis Filter, Nomor Seri Filter, dan Tanggal 
Kedaluwarsa Filter. 
 
Waktu Penggunaan Filter Partikel (menit) 
Total waktu filter telah digunakan (menit) akan ditampilkan. Ini akan otomatis bertambah setiap 
menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERKIRAAN PROTEKSI PERKIRAAN PROTEKSI PERKIRAAN PROTEKSI 

BAGUS 
Pemeriksaan Terakhir : 1400 

Sangat Bagus Cukup Baik 

Pemeriksaan Terakhir : 1400 Pemeriksaan Terakhir : 1400 
Cek & Sesuaikan Respirator 
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FILTER - KOMBINASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filter Kombinasi 

Ditampilkan untuk semua Filter Kombinasi - Kode Produk, Jenis Filter, Nomor Seri Filter, dan 
Tanggal Kedaluwarsa Filter. 

 
Waktu Penggunaan Filter Kombinasi (menit) 
Total waktu filter telah digunakan (menit) akan ditampilkan. Ini akan otomatis bertambah setiap 
menit. 
 
Combination Filter Used (min) 
The total time the filter has been used (minutes) is displayed. This will automatically increase every 
minute.  
 
Masa Pakai Layanan Gas-Uap (menit) 
Hanya terlihat saat Filter Kombinasi (Gas) digunakan. Waktu ini diatur dengan memilih tombol 
'Setel Masa Pakai Layanan Gas-Uap (menit)' pada halaman filter. Untuk panduan tentang 
pengaturan Masa Pakai Layanan Gas-Uap, silakan merujuk ke CleanSpace Filter Service Life 
Explainer. 
 
Sisa Filter Kombinasi (menit) 
Total waktu yang tersisa untuk filter (menit) akan ditampilkan. Ini akan otomatis berkurang setiap 
menit dari waktu yang ditetapkan untuk Masa Pakai Layanan Gas-Uap. 

Contoh. 
Filter: CST1006    Jenis Filter: ABEK1P3 
Filter ini telah digunakan selama total 128 menit. 
Itu memiliki set MASA PAKAI LAYANAN GAS-UAP sebesar 200 menit. 
 
Filter memiliki sisa 72 menit. Ketika waktu yang tersisa berkurang menjadi 0, alarm 
akan berbunyi di Aplikasi dan respirator. 
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